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Представлены результаты экспериментальных исследований микобактерицидной активности импульсного ультрафиолетового излучения 
сплошного спектра в отношении лабораторного штамма Mycobacterium terrae и клинических штаммов Mycobacterium tuberculosis, обладающих 
множественной и широкой лекарственной устойчивостью� Источником ультрафиолетового излучения служила импульсная ксеноновая 
лампа передвижной установки «Альфа-01» для обеззараживания воздуха� Экспериментально показано, что импульсное УФ-излучение 
сплошного спектра обладает высокой активностью в отношении всех исследованных тест-штаммов и не зависит от расстояния до облуча-
емой поверхности (до 4 м)� Эффективность обеззараживания контаминированных поверхностей достигала 100%� Воздействие излучением 
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Комплекс дезинфекционных мероприятий (ДМ) 
в медицинских организациях является одним из 
основных методов профилактики инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи�
Практически для всех методов дезинфекции 
разработаны режимы, позволяющие с различной 
степенью эффективности обеззараживать воздух 
и поверхности объектов больничной среды от 
всех видов патогенной микрофлоры (бактерицид-
ный, спороцидный, вирулицидный и фунгицид-
ный) [8, 11]�
Более детального рассмотрения требует такой 
вид бактерицидного режима, как туберкулоцид-
ный� Применение средств и оборудования для де-
зинфекции с использованием данного режима яв-
ляется одним из основных методов профилактики 
туберкулеза� К нему предъявляются повышенные 
требования для исключения заноса микобактерий 
туберкулеза (МБТ) в помещения, их дальнейшей 
циркуляции внутри помещений, выноса за пределы 
помещений, а также при работе во внебольничных 
очагах туберкулеза [9]� Необходимость бактери-
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цидного режима в отношении МБТ в инструкциях 
по эксплуатации/руководствах для средств дезин-
фекции обусловлена не только широким его при-
менением в противотуберкулезных учреждениях, 
но и в медицинских учреждениях общего профиля 
в связи с нередкими случаями заноса в них МБТ 
при госпитализации больных туберкулезом с бак-
териовыделением [9]�
МБТ, включая их госпитальные штаммы, облада-
ющие множественной и широкой устойчивостью к 
антимикробным препаратам, имеют более высокий 
ранг устойчивости (D) к средствам дезинфекции 
по сравнению с вегетативными формами бакте-
рий (В) [11]� Возросла доля эпидемического рас-
пространения на большей части территории РФ 
штаммов M. tuberculosis генетического семейства 
Beijing, отличающихся высокой приспособляемо-
стью к выживанию и высокой ассоциацией с ле-
карственной устойчивостью [10]� Большинство 
химических дезинфектантов, применяемых по ту-
беркулоцидному режиму, требуют применения их 
высоких концентраций и увеличенного времени 
экспозиции, что сопровождается высокой токси-
кологической опасностью для пациентов, персонала 
и приводит к высокой трудоемкости и длительности 
проведения ДМ [8]� 
Препараты на основе четвертичных аммониевых 
соединений (наиболее применяемые в медицинских 
организациях), производных солей гуанидина не 
обладают выраженным туберкулоцидным эффек-
том [8]� 
Кроме того, на снижение эффективности метода 
протирки с применением растворов дезинфектантов 
значительно влияет так называемый человеческий 
фактор�
Множество путей и факторов передачи тубер-
кулезной инфекции (аэрогенный – аэрозольный, 
воздушно-пылевой, алиментарный и контактный) 
требует обеззараживания как воздуха, так и большо-
го количества поверхностей объектов больничной 
среды� 
Это требует применения для всех методов дезин-
фекции туберкулоцидных режимов, отвечающих 
следующим критериям:
- подтверждение эффективности при проведе-
нии лабораторных испытаний в аккредитованных 
центрах не только с использованием утвержден-
ных музейных тест-микроорганизмов, но и клини-
ческих штаммов МБТ, включая штаммы, облада-
ющие множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью;
- обеспечение обеззараживания воздуха помеще-
ний с эффективностью не менее 99,9% и поверхно-
стей объектов больничной среды с эффективностью 
не менее 99,99%;
- низкая трудоемкость и короткая длительность 
обработки помещений;
- минимизация негативного влияния человече-
ского фактора� 
Наиболее эффективным и отвечающим выше-
приведенным критериям методом обеззараживания 
помещений является физический метод на основе 
ультрафиолетового (УФ) облучения� Для повыше-
ния эффективности и сокращения времени обра-
ботки помещений в мировой практике применяют 
мощные (более 1,5 кВт) УФ-установки открытого 
типа [15]�
В настоящее время в мировой медицинской прак-
тике активно внедряется принципиально новая 
дезинфекционная технология с использованием об-
лучения помещений высокоинтенсивными потока-
ми УФ-излучения сплошного спектра (200-800 нм), 
генерируемого импульсными ксеноновыми лампа-
ми [2, 4, 14], которая принципиально отличается по 
механизмам действия на живую материю от широко 
распространенного метода облучения помещений 
монохромным УФ-излучением ртутных или амаль-
гамных ламп низкого давления� Многолетний опыт 
применения импульсных УФ-установок показал 
высокую эффективность обеззараживания возду-
ха и поверхностей помещений за короткое время 
обработки [12, 13, 16]�
Цель исследования: изучение микобактерицид-
ной активности импульсного УФ-излучения сплош-
ного спектра в отношении Mycobacterium terraе�
Материалы и методы
На базе аккредитованного испытательного лабо-
раторного центра ФБУН «Московский НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им� Н� Г� Габричевского» 
Роспотребнадзора  проведено экспериментальное 
исследование эффективности импульсного УФ-из-
лучения сплошного спектра в отношении штаммов 
микобактерий Mycobacterium terraе DSM 43227 
ATCC 15755� 
В качестве тест-микроорганизма использовали 
штамм Mycobacterium terrae DSM 43227 ATCC 15755, 
выпуск 06�2011 г�, в виде суспензии, приготовленной 
по оптическому стандарту (109 КОЕ/мл), которым 
искусственно контаминировали тест-поверхности 
(пластиковые чашки Петри)�
Cуточную взвесь культуры Mycobacterium terrae 
готовили по отраслевым стандартным образцам 
мутности 1 × 109 на физиологическом растворе� 
Проводили контроль жизнеспособности культу-
ры (не менее трех повторностей)� Для получения 
взвеси 1 × 107 проводили два серийных разведения 
с контролем жизнеспособности культуры в трех по-
вторностях [5]�
При помощи микропипетки наносили 100 мкл 
микробной смеси на дно стерильной чашки Петри, 
растирали шпателем, подсушивали и располагали 
вертикально от лампы на расстоянии 2 и 4 м� Про-
водили облучение с временными экспозициями 2, 4, 
8, 16 и 30 мин, затем добавляли 9,9 мл стерильного 
физиологического раствора, перемешивали круго-
выми движениями и делали 3 серийных разведения� 
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Из каждого разведения делали по три высева на 
косяки со средой Левенштейна ‒ Йенсена� Через 
21 день инкубации при 37°С проводили подсчет 
выживших клеток (опыт) [5]� Контроль проводили 
аналогично опыту, но без облучения�
Исследования выполняли в трех повторностях 
для каждого временного режима и расстояния от 
источника облучения до тест-поверхности�
В качестве источника импульсного УФ-излуче-
ния сплошного спектра использовалась серийно-
выпускаемая передвижная «Установка импульсная 
ксеноновая УФ-бактерицидная для экстренной 
дезинфекции воздуха помещений 1 и 2 категории 
при отсутствии людей УИКб-01-«Альфа» (далее ‒ 
«Альфа-01»)� Установка «Альфа-01» генерирова-
ла световые вспышки с частотой 2,5 Гц� Средняя 
электрическая мощность импульсной ксеноновой 
лампы составила 1 кВт�
Микобактерицидную эффективность импульсно-
го УФ-излучения (в %) в отношении Mycobacterium 
terrae определяли как отношение разности среднего 
значения числа микобактерий в контрольных чаш-
ках Петри и чашках Петри, подвергнутых облуче-
нию, к среднему значению числа микобактерий в 
контрольных чашках, умноженное на 100 [3]�
Исследование микобактерицидной активности 
импульсного УФ-излучения сплошного спектра в 
отношении клинических штаммов Mycobacterium 
tuberculosis, обладающих множественной лекар-
ственной устойчивостью
Исследования проводили на базе Московского 
научно-практического центра по борьбе с тубер-
кулезом ДЗМ� В экспериментах использовали де-
сять свежевыделенных от больных туберкулезом 
штаммов M. tuberculosis, обладающих множествен-
ной лекарственной устойчивостью (одновремен-
ной устойчивостью к изониазиду и рифампицину)� 
Лекарственная чувствительность тест-штаммов за-
ранее определена с помощью метода абсолютных 
концентраций согласно приказу Минздрава РФ 
№ 109 от 21 марта 2003 г� [7]� Исследуемые штаммы 
характеризуются высоким полиморфизмом (нали-
чием колбообразных и ветвящихся форм), нако-
пленных хромосомных мутаций и, как следствие, 
обладают высокой лекарственной устойчивостью и 
большей устойчивостью к внешним факторам среды 
по сравнению с чувствительными штаммами [1, 12]� 
Кроме того, исследования активности монохромно-
го УФ-излучения ртутных ламп в отношении таких 
штаммов отсутствуют�
Учитывая высокую патогенность штаммов, 
исследование проводили в ламинарном шкафу 
II  степени биологической безопасности с помо-
щью импульсной ксеноновой лампы с расстояния 
28 см от поверхности чашки Петри с облучаемой 
микобактериальной суспензией в течение 5 мин� 
Стандартизацию дозы микобактерий производили 
по стандарту № 5 ГИСК = 500 000 000 микробных 
тел/мл стерильной дистиллированной воды с по-
следующими серийными разведениями до получе-
ния требуемой микробной нагрузки (250  КОЕ/мл)� 
Полученную суспензию каждого испытуемого 
штамма M. tuberculosis делили на 2 порции� Одна 
являлась контрольной и переносилась в пробирку 
с жидкой полусинтетической средой Школьнико-
вой с 10%-ной инактивированной сывороткой круп-
ного рогатого скота и во избежание воздействия 
импульсного УФ-излучения сразу же переносили 
в другое помещение (контроль)� Вторая порция вы-
ливалась в стерильную чашку Петри и подвергалась 
воздействию импульсного УФ-излучения� По окон-
чании опыта облученную суспензию переносили 
в соседнее помещение и немедленно заливали на 
пробирку с жидкой полусинтетической средой 
Школьниковой с 10%-ной инактивированной сы-
вороткой крупного рогатого скота (опыт)� Каждый 
исследуемый штамм облучался отдельно в пяти по-
вторениях� По завершении опытов облученные и 
контрольные пробирки помещали в термокамеру 
для инкубации� Учет результатов проводили ми-
кроскопически и макроскопически по истечении 
оптимальных сроков культивирования и при по-
явлении видимого ad oculus роста микобактерий в 
контрольных и опытных пробирках�
Кроме того, для уточнения механизмов инактива-
ции проведены исследования молекулярно-генети-
ческих изменений ДНК в клетках тех же 10 штам-
мов, подвергнутых импульсному УФ-облучению� 
После импульсного УФ-облучения из клеток 
МБТ выделяли ДНК� Определение нарушений в 
ДНК МБТ проводили с помощью биологических 
микрочипов «ТБ-БИОЧИП (МЛУ)», разработан-
ных в ИМБ им� В� А� Энгельгардта РАН� Результат 
регистрировали с помощью портативного анализа-
тора биочипов «БИОЧИП-ИМБ» с соответствую-
щим программным обеспечением�
Изучали наличие или отсутствие мутаций, опре-
деляющих резистентность к рифампицину в гене 
RроВ (507-533 кодоны), ответственном за синтез 
β-субъединицы РНК-полимеразы, и генов, ответ-
ственных за резистентность к изониазиду: каtG 
(с  315 по 335 кодоны), отвечающего за синтез 
фермента каталаза-пероксидаза; гена inhA (про-
моторная и структурная области), отвечающего за 
метаболизм фермента енол-АСР-редуктаза, аhрС 
(промоторная область), отвечающего за метаболизм 
фермента алкил-гидропероксид-редуктаза� 
Исследования микобактерицидной активности 
импульсного УФ-излучения сплошного спектра в от-
ношении микобактерий туберкулеза, обладающих 
широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ МБТ) 
также проводили на базе Московского научно-прак-
тического центра по борьбе с туберкулезом ДЗМ� 
В опытах использовали контрольные тест-штаммы 
(Mycobacterium terrae (коллекция МНИИ эпидеми-
ологии и микробиологии им� Г� Н� Габричевского), 
Mycobacterium tuberculosis H37RV), а также 10 кли-
нических штаммов Mycobacterium tuberculosis, об-
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ладающих широкой лекарственной устойчивостью 
(к  изониазиду, рифампицину, аминогликозидам, 
этамбутолу, пиразинамиду, капреомицину, этиона-
миду и фторхинолонам)� Лекарственная чувстви-
тельность тест-штаммов была заранее определена 
с помощью метода абсолютных концентраций со-
гласно приказу Минздрава РФ № 109 от 21 марта 
2003 г� [7]� Стандартизацию дозы микобактерий про-
изводили по стандарту № 5 ГИСК = 500 000 000 ми-
кробных тел/мл стерильной дистиллированной 
воды с последующими серийными разведения-
ми до получения требуемой микробной нагрузки 
(250  КОЕ/мл)� Полученные суспензии делили 
так же, как в исследовании с МЛУ-штаммами 
M. tuberculosis, на 2 порции (опыт и контроль)� Ми-
кробная суспензия в контрольной группе (первая 
порция) засевалась без облучения� Вторая порция 
(опыт) облучалась импульсным УФ-излучением в 
ламинарном шкафу II степени биологической без-
опасности с расстояния 40 см от импульсной ксе-
ноновой лампы при различных экспозициях (20 с, 
1 мин, 3 мин) и в дальнейшем после облучения за-
севалась на жидкие и плотные среды� По заверше-
нии посевов опытные и контрольные пробирки и 
чашки Петри помещали в термальную камеру для 
инкубации и в автоматизированный прибор Bactec 
MGIT 960 для инкубации� Учет результатов про-
водили микроскопически и макроскопически по 
истечении максимальных сроков культивирова-
ния (аналогично исследованию с МЛУ-штамма-
ми M. tuberculosis) и датам регистрации прибора 
Bactec MGIT 960� В случае роста микобактерий в 
опытной группе повторно проводили определение 
лекарственной чувствительности M. tuberculosis, вы-
росших после облучения�
Микобактерицидную эффективность в отноше-
нии МЛУ- и ШЛУ-штаммов определяли по от-
сутствию (- отсутствие роста) или наличию роста 
(+ наличие роста) КОЕ МБ� Степень контамина-
ции тест-объектов выражали следующим образом: + 
наличие роста МБ (1-20 КОЕ), ++- - умеренный 
рост МБ (21-100 КОЕ); +++ - обильный рост МБ 
(> 100 КОЕ)�
Результаты исследования
Результаты воздействия импульсным УФ-излу-
чением сплошного спектра на контаминированные 
Mycobacterium terraе тест-объекты в зависимости 
от расстояния и времени их облучения приведены 
на рис�
Полученные данные свидетельствуют об отсут-
ствии влияния уровня исходной контаминации 
тест-объектов на эффективность их обеззаражива-
ния� При облучении тест-объектов с расстояния 2 м 
от лампы получены практически идентичные по-
казатели эффективности обеззараживания вне за-
висимости от уровня исходной контаминации� Так, 
при времени облучения 2 мин при исходном уровне 
разведения 109 КОЕ/мл эффективность составила 
99,18%, при 107 КОЕ/мл – 98,9%� Аналогично при 
при облучении тест-объектов с экспозицией 4 мин 
значения эффективностей обеззараживания соста-
вили 99,95 и 99,96%, для 8 мин – 99,991 и 99,99% 
соответственно� Это свидетельствует о возможности 
использования импульсных УФ-установок для обез- 
зараживания поверхностей помещений в условиях 
их массивной контаминации (профилактическая 
дезинфекция по эпидемиологическим показаниям, 
очаговая дезинфекция)� 
При достижении эффективности обеззаражива-
ния 100% эксперименты показали, что такой уро-
вень обеззараживания тест-объектов зависит от 
уровня исходной контаминации, которая для об-
разцов с контаминацией 107 КОЕ/мл достигалась 
за 16 мин, а при уровне 109 КОЕ/мл – за 30 мин� 
Очевидно, что в этом случае полученные ре-
зультаты эффективности обеззараживания можно 
экстраполировать на более низкие уровни обсеме-
ненности поверхностей, которые актуальны для 
практического применения в противотуберкулез-
ных организациях – 100-200 КОЕ/см2 [5]�
Полученные данные позволили оценить бактери-
цидную поверхностную дозу (D90) для импульсно-
го УФ-излучения сплошного спектра в отношении 
микобактерий Mycobacterium terraе, необходимую 
для снижения контаминации поверхности в 10 раз, 
которая составила 30-32 Дж/м2�
Результаты экспериментальных исследований 
эффективности обеззараживания тест-объектов, 
расположенных на расстояниях 2 и 4 м от лампы, 
при разном времени воздействия представлены в 
табл� 1� Полученные результаты показывают, что 
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Рис. Снижение контаминации (N) тест-объектов 
в логарифмическом масштабе при воздействии 
импульсного УФ-излучения на расстоянии 2 и 4 м 
в отношении Mycobacterium terraе
Fig. Reduction of test objects contamination (N) on a logarithmic 
scale under pulsed UV light impact at 2- and 4-meters’ distance 
for Mycobacterium terrae
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эффективность 99,99% импульсного УФ-излуче-
ния сплошного спектра в отношении Mycobacterium 
terraе на расстоянии 2 м от излучателя достигает-
ся за 8 мин, 100%-ная эффективность ‒ за 16 мин� 
Увеличение расстояния между источником излуче-
ния и контаминированными тест-поверхностями 
до 4 м приводит к увеличению времени облучения 
тест-микроорганизма при сохранении необходимой 
эффективности импульсного УФ-излучения сплош-
ного спектра ‒ эффективность 99,98% была достиг-
нута за 16 мин воздействия, а 100% ‒ за 30 мин�
Известно, что освещенность поверхности умень-
шается обратно пропорционально квадрату рассто-
яния от источника, что требует для обеспечения 
аналогичного уровня эффективности обеззаражива-
ния пропорционального увеличения времени облу-
чения� В экспериментах же наблюдается увеличение 
экспозиции, пропорциональное расстоянию до об-
лучаемого объекта (например, 100%-ная эффектив-
ность достигается за 30 мин, а не за 60 мин согласно 
расчету), что свидетельствует об увеличении доли 
отраженного света в общем потоке УФ-излучения 
на тест-поверхности� Следовательно, можно уве-
ренно утверждать, что с увеличением расстояния 
активность импульсного УФ-излучения сплошного 
спектра сохраняется� 
Исследования активности импульсного УФ-излу-
чения сплошного спектра к штаммам M. tuberculosis, 
обладающих множественной лекарственной устой-
чивостью, показали 100%-ный туберкулоцидный 
эффект в отношении всех 10 свежевыделенных от 
больных штаммов (табл� 2)�
Исследования молекулярно-генетических из-
менений ДНК в клетках тех же 10 штаммов, под-
вергнутых импульсному УФ-облучению, показали 
(табл� 3), что в 50% случаев (№№ 3, 6, 7, 9, 10) после 
облучения клеток МБТ не обнаружены фрагменты 
макромолекул ДНК� В 40% случаев (№№ 1, 4, 5, 8) 
после облучения были потеряны фрагменты ДНК, 
с которых считывалась информация о наличии му-
таций к рифампицину и частично к изониазиду�
Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о глубоком фотохимическом окислении азотистых 
оснований и нуклеотидов макромолекулы ДНК�
Причем окисление, в отличие от монохромно-
го излучения ртутных бактерицидных ламп, носит 
многоканальный, а не избирательный характер – 
повреждения (мутации) наблюдаются одновремен-
но всех нуклеотидов, в том числе участков ДНК, 
ответственных за множественную лекарственную 
устойчивость�
Результаты исследования активности импуль-
сного УФ-излучения сплошного спектра в отно-
шении клинических ШЛУ-штаммов Mycobacterium 
tuberculosis представлены в табл� 4�
 Облучение импульсным УФ-излучением на расстоянии 2 м от лампы до тест-поверхности
Плотность микробной взвеси 10⁷ КОЕ/мл
разведение
кол-во посевного 
материала
(КОЕ/мл)
плотность 
контаминации
(КОЕ/мл),
контроль
количество выживших клеток (КОЕ) после облучения при различном времени 
воздействия, опыт
2 мин 4 мин 8 мин 16 мин
10-3 10 000 ср. 1,0 × 104 ср. 110 ср. 4,3 ср. 1,0 0
10-4 1 000 ср. 0,9 × 103 ср. 0,3 0 0 0
10-5 100 ср. 110 0 0 0 0
Эффективность,% 98,9 99,96 99,99 100
Облучение импульсным УФ-излучением на расстоянии 4 метра от лампы до тест-поверхности
Плотность микробной взвеси 10⁷ КОЕ/мл
разведение
кол-во посевного 
материала
(КОЕ/мл)
плотность 
контаминации
(КОЕ/мл),
контроль
количество выживших клеток (КОЕ) после облучения при различном времени 
воздействия, опыт
8 мин 16 мин 30 мин
10-3 10 000 Ср. 1,06 × 10⁴ Ср. 9,3 Ср. 1,7 0
10-4 1 000 Ср. 1,13 × 10³ Ср. 1,7 Ср. 0,3 0
10-5 100 Ср. 113 0 0 0
Эффективность,% 99,8 99,97 100
Таблица 1. Уровень снижения контаминации тест-поверхностей Mycobacterium terrae под действием импульсного 
УФ-излучения сплошного спектра при различных расстояниях и времени воздействия
Table 1. Reduction of test objects contamination with Mycobacterium terrae under pulsed UV light impact at various distances and with various exposure times
Таблица 2. Результаты определения микобактерицидной 
активности импульсного УФ-излучения сплошного 
спектра в отношении 10 клинических штаммов 
M. tuberculosis, обладающих множественной 
лекарственной устойчивостью
Table 2. Evaluation of continuous spectrum pulsed UV light 
mycobactericidal activity against 10 clinical strains of Mycobacterium 
tuberculosis with multiple drug resistance
№№ испытанных 
культур
Рост M. tuberculosis после облучения 
импульсным УФ-излучением
опыт контроль
1–  10 - ++
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молекулярно-генетическим изменениям макромо-
лекулы ДНК в клетках с полной потерей резистент-
ности к рифампицину и частично к изониазиду�
3� Микобактерицидная активность импульсного 
УФ-излучения сплошного спектра не зависит от рас-
стояния между излучателем и облучаемой поверхно-
стью (в исследованном интервале от 0,3 до 4 м)� 
4� Полученные в экспериментах результаты 
позволили разработать туберкулоцидный режим 
работы импульсных установок, обеспечивающий 
обеззараживание открытых поверхностей помеще-
ний с эффективностью 99,99% при экспозициях 
обработки помещений 5-15 мин�
5� Сочетание доказанной высокой эффективно-
сти обеззараживания помещений и минимального 
времени экспозиции импульсных УФ-установок с 
ксеноновой лампой позволяет рекомендовать их 
использование в комплексе ДМ (профилактическая 
и очаговая дезинфекция) в помещениях структур-
ных подразделений ПТО и медицинских организа-
ций с высокими рисками заноса, распространения 
и выноса возбудителей туберкулеза, включая их 
штаммы, обладающие множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью�  
Видно, что при облучении всех исследованных 
штаммов достигнут полный туберкулоцидный эф-
фект при экспозиции облучения 3 мин� Для 10 штам-
мов из 12 100%-ная эффективность обеззаражива-
ния достигалась за 20 с работы установки� Наиболее 
устойчивым штаммом к импульсному УФ-излуче-
нию оказались клинические штаммы №№ 8, 11� 
Выводы
1� Импульсное УФ-излучение сплошного спек-
тра обладает высокой активностью в отношении 
всех исследованных тест-штаммов: лабораторных 
тест-штаммов (Mycobacterium terrae, Мycobacterium 
tuberculosis H37Rv) и клинических штаммов 
Mycobacterium tuberculosis, обладающих множе-
ственной и широкой лекарственной устойчивостью� 
Экспериментально показана возможность обезза-
раживания контаминированных поверхностей со 
100%-ной эффективностью от наиболее устойчивых 
и эпидемиологически значимых штаммов туберку-
леза� 
2� Высокоинтенсивное УФ-излучение импуль-
сных ксеноновых ламп приводит к многочисленным 
Таблица 3. Изменения в кодонах различных фрагментов генов ДНК МЛУ-МБТ
Table 3. Changes in various DNA fragments’ codons of MDR Mycobacterium tuberculosis
Таблица 4. Активность импульсного УФ-излучения сплошного спектра в отношении тест-штаммов Mycobacterium 
terrae, Mycobacterium tuberculosis H37RV и клинических ШЛУ-штаммов Mycobacterium tuberculosis
Table 4. Continuous spectrum pulsed UV light mycobactericidal activity against test strains of Mycobacterium terrae, Mycobacterium tuberculosis H37RV and 
clinical XDR strains of Mycobacterium tuberculosis
№
Ген, ответственный за резистентность к рифампицину Гены, ответственные за резистентность к изониазиду
RроВ каtG inhA oxyR – ahpC
Не обл. Обл. Не обл. Обл. Не обл. Обл. Не обл. Обл.
1. 531 Leu Нет 315Агg 315Агg А8, G16 G16 Нет Нет
2. Нет Нет 315Ser 315Ser G16 G16 Нет Нет
3. 516 Val Нет 315Gly Нет G16 Нет А10 Нет
4. 516 Val Нет 315Агg Нет G8 G8 Нет Нет
5. 531 Leu Нет 315Thr 315Thr Нет Нет Нет Нет
6. 531 Leu Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
7. 526 Leu Нет 315Thr Нет Нет Нет Т10 Нет
8. 511 Рго Нет 315Агg 315Агg G16 Нет Нет Нет
9. Нет Нет 315Thr Нет Нет Нет Нет Нет
10. Нет Нет 315Thr Нет Нет Нет Нет Нет
Исследованные штаммы
Рост микобактерий после облучения
опыт контроль
20 с 1 мин 3 мин 20 с 1 мин 3 мин
Mycobacterium terrae АТСС 15755 - - - +++ +++ +++
Мycobacterium tuberculosis H37Rv АТСС 25618 - - - +++ +++ +++
Клинические штаммы №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 - - - +++ +++ +++
Клинический штамм № 8 +++ +++ - +++ +++ +++
Клинический штамм № 11 ++- ++- - +++ +++ +++
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